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동안 특정 물질을 제거할 수 있는 혈장량으로 정의되며, 신기능을 

가장 잘 반영하는 지표로 여겨진다[1]. 사구체여과율을 측정하는 

표준 방법은 inulin이나 51Cr-EDTA 등의 외인성 표지자를 환자에

게 주입하여 청소율을 측정하는 것이지만, 이 방법은 시행하기 어

렵고 시간과 비용이 많이 소요되기 때문에 임상검사실에서 이용

되고 있지 않다. 임상적으로 신기능 평가를 위해 가장 널리 사용되

는 방법은 내인성 여과 표지자인 크레아티닌의 혈중농도를 측정하

여 사구체여과율을 추정하는 것이다[2]. 

 현재 크레아티닌의 표준 측정법은 동위원소희석질량분석법

(isotope dilution mass spectrometry, ID-MS)을 이용하여 참값을 

측정하는 것이다[3]. 그러나 임상검사실에서 동위원소희석질량분

석법을 시행하기 위해서는 국제적 네트워크인 Joint Committee for 

Traceability in Laboratory Medicine (JCTLM)으로부터 기준측정

실험실로 인증을 받아야 하며, 현실적으로 일반 검사실에 도입하

서  론

신기능의 정확한 평가는 신장 손상 및 질병 진행을 모니터링하

고 예측하는 데 있어 중요하다. 사구체여과율은 신장이 일정 시간 
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Background: Creatinine (Cr) is a representative biomarker reflecting renal function. In this study, we compared serum Cr levels using Roche 
Modular D (Roche Diagnostics, Germany), Roche Cobas 8000 c702 (Roche Diagnostics), and AU5800 (Beckman Coulter, USA). In addition, we as-
sessed the differences in Cr measurements using the Jaffe and enzymatic methods.
Methods: Precision, linearity, and methods were evaluated in accordance with CLSI guidelines. Serum Cr was measured by Modular D following 
the Jaffe method, and serum Cr was measured by Cobas 8000 c702 and AU5800, following the Jaffe and enzyme methods.
Results: All of the total coefficients of variations (CVs) were below 5%. Linearity was observed in the performance ranges evaluated (r>0.99, 
slope: 0.965 and 0.955). When Modular D and Cobas 8000c 702 were compared, the slope and y-intercept were 0.9928 (95% confidence interval 
[CI ]: 0.9802 to 1.000) and -0.0156 (95% CI: -0.0200 to -0.0054), respectively. The slope and y-intercept were 0.9811 (95% CI: 0.9570 to 0.9951) 
and -0.0484 (95% CI: -0.0638 to -0.0297) when Modular D and Au5800 were compared. Serum Cr measured by Cobas 8000 c702 and AU5800 us-
ing the Jaffe method were 3.2% and 6.9% lower than the values measured by Modular D, respectively. Both Modular D and Cobas 8000 c702 
showed acceptable accuracies.
Conclusions: Serum Cr measurements using Cobas 8000 c702 and AU5800 were comparable to those measured by Modular D, and showed 
satisfactory precision and linearity; thus, these techniques could be useful for clinical laboratories.
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는 것은 매우 어렵다[4]. 따라서, 임상검사실에서 크레아티닌 측정

을 위해 주로 사용하는 방법은 Jaffe 반응에 기반하는 colorimetric 

method이며, creatininase, creatine deaminase 등을 이용한 효소

법 및 참고법인 고성능 액체크로마토그래피 방법을 이용한 검사

들이 함께 사용되고 있다[5]. 이처럼 크레아티닌은 다양한 방법으

로 측정될 수 있으며, 같은 검사 원리를 이용하더라도 다양한 제조

사의 장비를 이용하여 측정될 수 있기 때문에 검사 결과 간 일치도 

향상 및 표준화에 대한 요구가 증가하고 있다[6, 7]. 과거 국내에 보

고된 연구들 중 임상화학 검사실 장비평가를 시행하면서 크레아

티닌 결과를 함께 포함하여 시행한 연구들은 있으나, 세 장비 이상

을 포함하여 국내에서 많이 사용되는 검사장비 간 혈청 크레아티

닌 검사결과를 비교한 연구는 없었다. 본 연구에서는 국내 임상검

사실에서 주로 사용되고 있는 Roche Modular D (Roche Diagnos-

tics, Mannheim, Germany) 장비와, Cobas 8000 c702 (Roche Diag-

nostics) 및 Beckman Coulter AU5800 (Beckman Coulter, Brea, 

CA, USA) 장비에서 혈청 크레아티닌 결과를 측정하였다. Cobas 

8000 c702 장비와 AU5800 장비는 Jaffe법과 효소법 등 두 가지 방

법으로 측정한 혈청 크레아티닌 값을 구하였다. 따라서, 서로 다른 

장비와 측정원리를 사용하는 임상검사실 간에 혈청 크레아티닌 

검사 결과 비교가 적절한지에 대해 평가하고자 하였다.

 

재료 및 방법
 

1. 재료

1) 측정장비

크레아티닌 항목을 대상으로 Cobas 8000 c702와 AU5800의 정

밀도와 직선성을 평가하였고, Modular D, Cobas 8000 c702, AU5800 

등으로 측정한 결과에 대해 장비간 측정값 비교를 시행하였다. 혈

청 크레아티닌은 Modular D에서 Jaffe법으로, Cobas 8000 c702와 

AU5800에서는 Jaffe법과 효소법의 두 가지 방법으로 각각 측정하

였다. 측정 원리는 Modular D와 AU5800에서 compensated Jaffe법

을, Cobas 8000 c702에서 rate-blanked and compensated Jaffe법을 

이용하고 있었다.

2) 검체

상관성 평가에 이용된 검체는 2015년 삼성서울병원 진단검사의

학과에 크레아티닌 검사가 의뢰된 환자 100명의 정규 검사 후 잔여 

검체를 대상으로 하였다. 평가용 검체는 참고구간에 포함되는 것

부터 이보다 높은 값과 낮은 값의 검체가 골고루 포함되도록 하였

으며, 혈청 크레아티닌 참고구간(남성, 0.7-1.3 mg/dL; 여성, 0.6-1.1 

mg/dL)을 벗어난 표본이 전체의 50 % 이상이 되도록 구성하였다.

2. 방법

1) 정밀도

Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) EP05-A3 지침

에 따라 20일 동안 매일 두 차례씩, 각각 2회씩 반복 측정하여 정밀

도를 평가하였다[8]. 바이오래드(Bio-Rad Laboratories, Hercules, 

CA, USA)의 상품화된 정도관리물질인 Lyphocheck Assayed Chem-

istry level 1과 level 2를 비롯하여 환자들의 혈청으로 제조한 혈청 

풀(pooled serum)을 사용하였으며, 반복정밀도(repeatability), 검

사 간 정밀도(between run precision), 검사일 간 정밀도(between 

day precision), 검사실내정밀도(within laboratory precision) 등을 

평가하였다. 

2) 직선성

직선성은 CLSI EP06-A 지침에 따라 평가하였다[9]. 상품화된 직

선성 평가물질 Validate test set (Maine Standards Company, LLC, 

ME, USA)를 사용하였으며 4:0, 3:1, 2:2, 1:3와 0:4의 비율로 단계적

으로 혼합하여 5가지 농도를 만든 후, 회귀식을 구하고 결정계수

를 확인하였다. 다항회귀분석(polynomial regression analysis)을 

시행하여 최적의 다항식을 선택하였으며, 최적의 다항식이 일차 

선형인 경우 해당 범위의 직선성이 유지되는 것으로 판정하였고 

일차 선형이 아닌 경우 상대적 비직선성이 2.5% 이하를 만족하면 

직선성이 있다고 판정하였다. 

3) 상관성 평가

CLSI EP09-A3 지침에 준해 각각의 검체를 Modular D, Cobas 

8000 c702 및 AU5800 등 세 장비로 측정한 후 Passing-Bablok 회

귀분석과 weighted ordinary linear 회귀분석을 시행하여 상관성 

평가를 실시하였다[10]. 본원 진단검사의학과에서 기존에 사용중

이던 Modular D의 크레아티닌 측정 결과를 기준으로 평가했으며, 

Cobas 8000 c702와 AU5800에서 측정한 검사결과를 각각 비교하

였다. Cobas 8000 c702와 AU5800에서의 혈청 크레아티닌은 Jaffe

법과 효소법 두 가지 검사원리로 모두 측정하였기에, 동일한 장비

에서 Jaffe법과 효소법으로 측정한 값 사이의 상관성도 각각 평가

하였다. 

4) 정확도 평가

2017년 대한임상검사정도관리협회의 신빙도조사 프로그램 중 

국제인증(JCTLM) 참고검사법으로 측정한 정확도기반 크레아티닌 

검사 물질로 Modular D 장비와 Cobas 8000 c702 장비를 평가하였

다. National Kidney Education Program 기준에 따라 1 mg/dL 이

상인 경우 총오차 허용범위가 11.4% 이하면 acceptable로 판단하

였으며[7], 1 mg/dL 이하의 저농도는 절대값 0.114 mg/dL 이하의 차
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이면 acceptable 한 것으로 판단하였다.

3. 통계

계산된 정밀도 변이계수를 Westgard QC database [11]에 제시된 

자료와 비교하였으며, 변이계수의 Optimum/Desirable/Minimum 

여부를 평가하였다[12, 13]. 회귀분석을 시행해 회귀방정식의 기울

기(95% 신뢰구간) 및 y절편(95% 신뢰구간)을 구하였으며, Pearson 

상관계수(correlation coef�cients, r)를 계산하였다. 또한 scatter plot, 

difference plot, 직선성 등을 체크하고 각각의 분석장비에 따른 차

이(mg/dL)를 구하였다. 같은 장비에서 Jaffe법과 효소법으로 측정

한 값은 paired T-test를 통해 유의한 차이가 있는지 분석하였다. 통

계값은 EP evaluator Release 11 (David G. Rhoads Assoc., Kennett 

Square, PA, USA), Microsoft Excel 2010 (Microsoft Corp., Redmond, 

WA, USA) 및 MedCalc version 18.11.3 (MedCalc Software, Mar-

iakerke, Belgium) 등의 프로그램을 사용하여 분석하였다.

 

결  과 

1. 정밀도 평가

정밀도 평가에서 Cobas 8000 c702와 AU5800에서 모두 5% 미만

의 우수한 변이계수가 확인되었다(Table 1). 고농도의 경우 West-

gard QC database에 제시된 바람직한 정밀도 수준(2.98%)에 비해 

우수하였으나, 저농도의 경우 Jaffe법에서 변이계수가 최고 4.0%까

지 관찰되었다. Cobas 8000 c702 장비는 Jaffe법에서 변이계수가 

1.6%를 보여 desirable coef�cients of variation (CV)에 해당하였으

며, 효소법에서 1.0%를 보여 optimum CV에 해당하였다. AU5800 

장비는 Jaffe법에서 변이계수가 1.9%, 효소법에서 1.6%를 보여 de-

sirable CV에 해당하였다.

2. 직선성 평가

평가 결과 최적의 다항식은 모두 일차 선형이었다. Cobas 8000 

c702와 Au5800의 결정계수는 각각 0.9963과 0.9991이었으며, 회귀

방정식의 기울기는 각각 0.965와 0.955로 관찰되었다. Cobas 8000 

c702는 0.26-27.9 mg/dL의 범위에서, AU5800은 0.25-22.6 mg/dL의 

범위에서 각각 직선성을 보여 임상적으로 의미 있는 범위에서 직선

성이 유효한 것으로 평가되었다. 

3. 상관성 평가

Modular D, Cobas 8000 c702, AU5800 등에서 각각의 검사 원리

에 따라 측정한 혈청 크레아티닌의 상관성 평가 결과는 Table 2에 

Table 1. Precision of creatinine measurements using Cobas 8000 c702 and AU5800

Instrument Method Level N
Mean  

(mg/dL)
Standard  
deviation

Coefficient of variation (%)

Repeatability Between-run Between-day Within-laboratory

Cobas 8000 c702 Jaffe Low 80 0.63 0.03 3.5 0.3 1.8 4.0

Middle 0.79 0.03 2.7 0.7 2.1 3.5

High 6.24 0.16 1.7 1.7 1.0 2.6

Enzymatic Low 80 0.77 0.01 0.9 0.9 1.2 1.8

Middle 0.79 0.02 0.8 1.4 1.0 1.9

High 6.77 0.07 0.6 0.6 0.7 1.1

AU5800 Jaffe Low 80 0.63 0.02 1.7 0.4 1.9 2.6

Middle 0.75 0.03 1.7 1.6 2.5 3.5

High 6.43 0.11 1.2 0.0 1.3 1.8

Enzymatic Low 80 0.72 0.01 0.8 0.9 1.7 2.1

Middle 0.78 0.01 1.1 0.0 1.7 2.0

High 6.68 0.10 0.6 0.3 1.4 1.6

Table 2. Comparison of the three instruments and test principles used to measure serum creatinine 

Instrument (test principle) Slope (95% CI) by PBR Slope (95% CI) by WOLR Intercept (95% CI) by PBR Intercept (95% CI) by WOLR

Modular D (J) vs. Cobas 8000 c702 (J) 0.9928 (0.9802 to 1.0000) 0.9832 (0.9760 to 0.9903) -0.0156 (-0.0200 to -0.0054) -0.0105 (-0.2488 to 0.2227)

Modular D (J) vs. AU5800 (J) 0.9811 (0.9570 to 0.9951) 0.9870 (0.9748 to 0.9992) -0.0484 (-0.0638 to -0.0297) -0.0506 (-0.3031 to 0.2019)

Modular D (J) vs Cobas 8000 c702 (E) 1.0000 (0.9850 to 1.0105) 0.9881 (0.9700 to 1.0062) -0.0400 (-0.0552 to -0.0205) -0.0241 (-0.2793 to 0.2311)

Modular D (J) vs. AU5800 (E) 1.0009 (0.9914 to 1.023) 1.0001 (0.9897 to 1.0105) -0.1000 (-0.1193 to -0.0784) -0.0930 (-0.3325 to 0.1465)

Cobas 8000 c702 (J) vs. Cobas 8000 c702 (E) 1.0124 (1.0000 to 1.0300) 1.0039 (0.9860 to 1.0219) -0.0192 (-0.0375 to -0.0100) -0.0125 (-0.2731 to 0.2182)

AU5800 (J) vs. AU5800 (E) 1.0233 (1.0015 to 1.0507) 1.0066 (0.9957 to 1.0175) -0.0549 (-0.0787 to -0.0338) -0.0337 (-0.2850 to 0.2175)

Abbreviations: PBR, Passing-Bablok regression; WOLR, weighted ordinary linear regression; J, Jaffe; E, enzymatic; CI, confidence interval. 
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정리하였으며, 상관계수(r)는 모든 항목에서 0.999 이상으로 관찰

되었다. Passing-Bablok 회귀분석으로 구한 scatter plot과 differ-

ence plot은 Fig. 1에 표시하였다. Passing-Bablok 회귀분석결과, 

Modular D로 측정한 혈청 크레아티닌 결과는 AU5800에서 Jaffe법

Table 3. Accuracy-based creatinine test results for Modular D and Cobas 8000 c702 

Specimen
Target  

(mg/dL)
Modular D  

(mg/dL)
Percent  

deviation
Cobas 8000 c702 

(mg/dL)
Percent  

deviation
Lower  

(mg/dL)
Upper  

(mg/dL)
Grade

17-01 0.56 0.56 0.00% 0.59 5.36% 0.45 0.67 Acceptable

17-02 0.82 0.78 -4.88% 0.81 -1.22% 0.71 0.93 Acceptable

17-03 2.14 2.11 -1.40% 2.13 -0.47% 1.90 2.38 Acceptable

17-04 1.01 1.03 1.98% 1.06 4.95% 0.89 1.13 Acceptable

17-05 0.68 0.73 7.35% 0.77 13.24% 0.57 0.79 Acceptable

17-06 0.7 0.73 4.29% 0.75 7.14% 0.59 0.81 Acceptable

Fig. 1. Scatter plots and difference plots comparing creatinine measurements obtained using Modular D (Jaffe) with those obtained using Cobas 
8000 c702 (Jaffe and enzymatic) and AU5800 (Jaffe and enzymatic). (A) Modular D with Cobas 8000 c702 (Jaffe), (B) Modular D with AU5800 
(Jaffe), (C) Modular D with Cobas 8000 c702 (enzymatic), (D) Modular D with Au5800 (enzymatic), (E) Cobas 8000 c702 (Jaffe) with Cobas 8000 
c702 (enzymatic), (F) AU5800 (Jaffe) with AU5800 (enzymatic).

A B C

D E F
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으로 측정한 결과를 제외하고 모두 회귀방정식 기울기의 95% 신

뢰구간이 1을 포함하였고 y 절편의 95% 신뢰구간은 0을 포함하였

다. 동일 장비에서 Jaffe법과 효소법을 사용하여 측정한 혈청 크레

아티닌 결과는 paired T-test에서 유의한 차이를 보이지 않았다.

4. 정확도 평가

2017년 1차와 2차 정확도기반 크레아티닌 검사는 총 6개의 검체

로 시행되었으며, Modular D와 Cobas 8000 c702의 결과는 Table 3

에 정리하였다. 두 장비 모두 acceptable한 결과를 보였다. 

고  찰

동일한 일반화학 항목을 검사하더라도 임상검사실마다 측정 원

리, 방법, 시약, 장비 등이 다를 수 있으므로, 표준화가 이루어지지 

않은 경우에는 측정 결과가 서로 차이 날 수 있으며 참고구간도 일

치하지 않는 경우가 있을 수 있다. 정확한 결과를 얻어 검사의 신뢰

도를 높이기 위해서는, 특정 검사가 어떤 검사실에서 시행되더라

도 서로 비교 가능한 검사결과가 측정되어야 하며 검사실 간의 측

정오차(bias)를 줄이는 검사의 표준화가 필요하다. 혈청 크레아티

닌 측정은 신장 기능을 평가하는 가장 간단하고 편리한 방법이지

만 환자의 연령, 성별, 인종, 체중, 근육량과 같은 다양한 요인에 의

해 영향을 받으며, 작은 수치 변화에도 사구체여과율에 큰 차이를 

초래할 수 있으므로 정확한 측정결과는 신기능 평가에 있어 매우 

중요하다. 따라서 크레아티닌 측정의 표준화를 위해 표준 측정법

인 동위원소희석질량분석법에 추적성(traceability)을 갖는 보정물

질(calibrator)을 이용하여 혈청 크레아티닌을 측정하는 것이 요구

되고 있다[14]. 또한 대부분의 임상검사실에서 동위원소희석질량

분석법에 추적성이 있는 보정물질을 사용하게 되면서 미국 CAP 

(College of American Pathologists)에서 주관하는 외부신빙도조

사에서는 과거에 비해 보고기관 간 변이계수의 범위가 최고 34%

에서 10%까지 감소하였음이 보고된 바 있다[15]. 

본 연구에 사용된 Modular D, Cobas 8000 c702 및 AU5800 장비

는 모두 표준 측정법인 동위원소희석질량분석법에 추적성이 있는 

보정물질을 사용하였으며, 세 장비 간의 상관계수는 각각의 기준 

장비에 대해 모두 0.999 이상의 수치를 보였다. Scatter plot과 dif-

ference plot에서 양호한 상관성이 관찰되었으며, Modular D는 

AU5800보다 높은 크레아티닌 값을 보이는 경향이 있었다. AU5800 

장비에서 Westgard QC database에 제시된 크레아티닌의 임상적 

중요 농도인 0.6, 1.6, 6.0 mg/dL [16]에 대해 예측한 오차는 0.6 mg/

dL에 대한 오차가 9.9%로 최소 바이어스 목표(minimum bias goal)

인 6.0% [13]를 넘어섰지만 이는 통상적인 참고구간의 하한치에 해

당하는 낮은 농도였으며, 참고구간을 초과하는 1.6 mg/dL와 6.0 

mg/dL에 대한 오차는 각각 4.9%와 2.7%로 기준을 만족하였다. 비

록 AU5800 장비는 정확도 평가를 시행하지 못하였지만, Modular 

D 장비로 시행한 2017년 정확도기반 크레아티닌 검사결과는 -4.88%

에서 7.35%의 범위로 양호한 결과를 보였으며, 같은 물질을 Cobas 

8000 c702 장비로 검사한 결과 -1.22%에서 13.24% (0.09 mg/dL)의 

범위를 보여 모두 acceptable하였다. 혈청 크레아티닌의 변이계수

는 고농도에서는 모두 Westgard QC database에 제시된 바람직한 

정밀도 수준(2.98%)에 비해 우수하였으며 저농도에서 약간 더 높

았으나 낮은 농도일 경우 약간의 수치 변화에도 변이계수가 높게 

계산될 수 있기 때문인 것으로 생각된다. 또한 고농도에서도 West-

gard QC database에 제시된 혈청 크레아티닌의 생물학적 변동성 

5.95% 미만의 우수한 변이계수를 보였다. 직선성 평가에서도 측정

가능범위 내에서 우수한 직선성이 확인되어 정밀도와 직선성을 포

함한 기본 성능평가에서 우수한 결과를 보였다. 

국내 크레아티닌 검사 현황을 살펴보면 2015년 대한임상검사정

도관리협회 임상화학분과 프로그램에 참여한 기관 중 크레아티닌 

항목에 참여한 기관은 1,300여 기관이었는데 크레아티닌 분석법 

분포는 kinetic Jaffe법이 약 70%로 가장 많았고, 기타 Jaffe법이 

25% 정도이며 효소법은 3.63%의 기관에서만 시행하고 있었다[17]. 

본 연구 결과, 효소법으로 측정한 혈청 크레아티닌 농도는 Jaffe법

보다 약간 낮은 경향을 보였다. Jaffe법으로 크레아티닌 측정 시 간

섭협상이 있을 수 있음은 잘 알려져 있으며, 단백질, 포도당, 요산, 

케톤체 등의 Jaffe-like chromogen에 의한 양성간섭과 빌리루빈에 

의한 음성간섭이 존재한다[18]. 일반적으로 효소법으로 측정했을 

때 Jaffe법보다 간섭현상이 적어서 위양성 결과를 줄이는 것으로 

알려져 있으며, 본 연구에서 Jaffe법으로 측정한 결과가 효소법보

다 약간 높은 이유도 이러한 Jaffe-like chromogen의 영향으로 인

한 것으로 생각된다. 전반적으로 효소법보다 Jaffe법에서 간섭현상

이 더 많이 발생하지만, 검체마다 Jaffe-like chromogen의 농도가 

다양할 수 있고, 간섭현상의 발생률이나 바이어스(bias)의 정도나 

방향은 같은 측정 원리 내에서도 다양하게 나타날 수 있다고 보고

된 바 있다[19]. 본 연구에서 동일한 장비에서 측정원리에 따라 

Jaffe법과 효소법으로 다르게 측정한 혈청 크레아티닌의 차이는 

Cobas 8000 c702와 AU5800에서 각각 1.0%, 3.7%로 paired T-test

에서 유의한 차이를 보이지 않았다. Cobas 8000 c702 장비에서 

Jaffe법과 효소법으로 다르게 측정한 혈청 크레아티닌 결과 차이는 

1.0%로 유사하였는데, 이는 Cobas 8000 c702 장비의 Jaffe법 측정

원리가 빌리루빈에 의한 흡광도 감소를 보정하여 음성 간섭효과

도 함께 교정함으로써 정확한 측정값을 산출하는 것으로 알려진 

rate-blanked and compensated Jaffe 법을 사용하였기 때문으로 

생각한다[20]. 

결론적으로, Cobas 8000 c702와 Beckman Coulter AU5800으로 시
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행한 혈청 크레아티닌 검사는 정밀도와 직선성에 있어서 만족스러

운 성능을 보였으며, 중앙검사실에서 사용하는 Roche Modular D 장

비의 크레아티닌 검사와 적절한 상관관계가 있는 것을 확인하였다.

요  약

배경: 혈청 크레아티닌은 신장 기능을 평가하는 대표적인 표지자

이다. 본 연구에서는 Modular D (Roche Diagnostics, Germany) 장

비와 Cobas 8000 c702 (Roche Diagnostics) 및 AU5800 (Beckman 

Coulter, USA) 장비의 크레아티닌 결과를 비교하였다. 또한, Jaffe법

과 효소법으로 측정한 혈청 크레아티닌 결과의 차이를 비교하였다.

방법: CLSI 지침을 참고하여 정밀도, 직선성, 상관성 평가 등을 수

행하였으며, 100명의 환자 검체를 이용하여 세 종류의 장비에서 혈

청 크레아티닌 값을 측정하였다. Modular D에 의한 혈청 크레아티

닌은 Jaffe법을 사용하여 측정하였고, Cobas 8000 c702 및 AU5800

의 혈청 크레아티닌은 Jaffe법 및 효소법의 두 가지 방법을 사용하

여 각각 측정하였다.

결과: 전체 변이계수는 모두 5% 미만이었으며, 직선성도 우수하였

다. Modular D와 Cobas 8000 c702의 회귀분석 상관식에서 기울기

는 0.9928 (95% 신뢰구간 0.9802~1.0000), Y 절편은 -0.0156 (95% 

신뢰구간 -0.0200~-0.0054)였으며, Modular D와 Au5800간 상관식

에서 기울기는 0.9811 (95% 신뢰구간 0.9570~0.9951), Y 절편은 

-0.0484 (95% 신뢰구간 -0.00638~-0.0297)이었다. Cobas 8000 c702

와 AU5800에서 Jaffe법으로 측정한 혈청 크레아티닌 측정 결과는 

Jaffe법을 이용해 Modular D로 측정한 혈청 크레아티닌 결과에 비

해 각각 평균적으로 3.2%와 6.9% 더 낮은 값을 나타냈다. Modular 

D와 Cobas 8000 c702는 모두 정확도 평가에서 만족스러운 결과를 

보였다.

결론: Cobas 8000 c702와 Beckman Coulter AU5800으로 시행한 

혈청 크레아티닌 검사는 정밀도와 직선성에 있어서 만족스러운 성

능을 보였으며, Roche Modular D 검사 결과와 적절한 상관성을 보

여서 임상검사실에 유용할 것이라고 생각한다.
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