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상선호르몬은 84개의 아미노산으로 이루어진 펩타이드이다. 체내

에서는 부갑상선호르몬이 84개의 아미노산 중 일부만 가지고 있

는 분절형태로도 존재하는데, 무손상부갑상선호르몬(intact para-

thyroid hormone, iPTH)은 84개의 아미노산을 모두 가지고 있다. 

iPTH는 간의 쿠퍼 세포에 의해 분절로 분해되고 신장을 통해 배출

되며 반감기는 4분 미만이다[1, 2]. 

부갑상선호르몬 농도는 일차성 부갑상선항진증과 위장관 기능

장애, 비타민D 결핍, 만성신부전, 골대사 장애, 유전적 질환, 약물

(비스포스포네이트) 등의 원인으로 발생할 수 있는 이차성 부갑상

선항진증 시 높아지고, 갑상선 절제술이나 부갑상선 절제술로 인

한 손상, 자가면역질환, 혈색소침착증, 저마그네슘혈증, 유전적 원

인으로 인한 부갑상선저하증 시에는 낮아지는 것으로 알려져 있다

[3-5]. 부갑상선호르몬 농도 측정은 대사성골질환, 고칼슘혈증, 저

칼슘혈증과 신성골이영양증의 진단과 관리에 필수적이다[3, 4, 6]. 

또한 iPTH는 일차성 부갑상선항진증 환자에서 부갑상선 절제 직

서  론

부갑상선호르몬(parathyroid hormone, PTH)은 부갑상선에서 

생성되며 세포 외 칼슘농도 조절에 가장 중요한 물질이다[1]. 부갑
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평가: 혈청과의 비교 연구
Evaluation of Intact Parathyroid Hormone Levels in Plasma Samples: A Comparative 
Study Using Serum Samples

김덕현·김수형·최홍우·김혜진·오애진·홍영준·이진경
Duk Hyun Kim, M.D., Su Hyeong Kim, M.D., Hong Woo Choi, M.D., Heyjin Kim, M.D., Ae-chin Oh, M.D., Young Jun Hong, M.D.,  
Jin Kyung Lee, M.D.

원자력병원 진단검사의학과

Department of Laboratory Medicine, Korea Cancer Center Hospital, Seoul, Korea

원저
Lab Med Online
Vol. 10, No. 2: 132-136, April 2020
https://doi.org/10.3343/lmo.2020.10.2.132

진단면역학

Corresponding author: Jin Kyung Lee, M.D., Ph.D. 

 https://orcid.org/0000-0001-7308-4338
Department of Laboratory Medicine, Korea Cancer Center Hospital,  
75 Nowon-ro, Nowon-gu, Seoul 01812, Korea
Tel: +82-2-970-2492, Fax: +82-2-973-7143, E-mail: jklee@kirams.re.kr 

Received: July 5, 2019
Revision received: August 19, 2019
Accepted: August 28, 2019

This article is available from https://www.labmedonline.org
 2020, Laboratory Medicine Online
 This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons 

Attribution Non-Commercial License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 
which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any 
medium, provided the original work is properly cited.

Background: Intraoperative measurement of intact parathyroid hormone (iPTH) levels is crucial for confirming complete removal of hyperfunc-
tioning parathyroid glands during parathyroidectomy and for detecting parathyroid gland damage during thyroidectomy. The use of plasma samples 
can shorten the turnaround time (TAT) for iPTH. The present study explored the effectiveness of using plasma samples for iPTH quantitation by 
comparison with the corresponding serum samples. We also evaluated the analytical performance of iPTH.
Methods: The TAT of plasma and serum samples analyzed in March 2019 was compared. In addition, comparative evaluation of the iPTH levels in 
100 paired plasma and serum samples were performed. Analytical performances including within-run and within-laboratory precision, and lineari-
ty were evaluated in plasma samples using the ADVIA Centaur iPTH assay (Siemens Healthineers, Germany). The reference range was verified 
with plasma samples collected from 20 healthy adults.
Results: Plasma iPTH tests showed shorter TAT values (P <0.001) and higher iPTH levels (P <0.001) than serum. Correlation analysis between 
plasma and serum iPTH levels showed a strong positive correlation (r=0.925). The within-run and within-laboratory precision values were within 
the manufacturer’s recommendation. iPTH showed linearity from 5.1 to 1,670.0 pg/mL (R2=0.999). The plasma iPTH levels from 20 healthy adults 
were within the reference range, thus validating our method.
Conclusions: The plasma iPTH levels were higher than the serum levels, with a strong positive correlation. The TAT of plasma samples was con-
siderably shorter than that of serum. iPTH quantitation from plasma samples is preferable when rapid results are required.
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후 측정하여 부갑상선절제술의 평가에 사용될 수 있으며[7-9], 갑상

선전절제술 시행 후 저칼슘혈증의 발생을 예측하는데 유용하다

[10-13].

혈청 검체로 iPTH 검사를 실시할 경우 검체 준비 과정에서 혈액

응고에 30분, 원심분리(1,000 g)에 15분이 소요된다. 반면, 혈장 검

체는 혈액응고 과정 없이 원심분리만으로 검사를 실시할 수 있으

므로 혈액응고에 소요되는 시간인 30분이 단축되어 더 신속하게 

결과를 도출할 수 있다[14]. 그러므로 혈장 검체로 iPTH 검사를 할 

경우 부갑상선절제술이나 갑상선전절제술과 같이 신속하게 iPTH 

검사결과가 필요할 때 도움이 될 수 있다.

이에 본 연구에서는 Siemens ADVIA Centaur XP (Siemens Health-

ineers, Erlangen, Germany) 기기와 두 부위 비경쟁 면역측정법

(two-site, noncompetitive immunoassay)을 원리로 하는 ADVIA 

Centaur iPTH assay (Siemens Healthineers) 시약을 이용하여 혈청

과 혈장의 iPTH 측정 시 검사소요시간(turnaround time, TAT)과 

검사결과를 비교하고 혈장 검체로 iPTH의 분석능을 검증하여 혈

장 iPTH의 유용성을 평가하고자 한다.

재료 및 방법

1. 혈장과 혈청의 iPTH 농도 비교를 위한 검체 선정

국가방사선혈액자원은행(Korea Institute of Radiological and 

Medical Sciences Radiation Biobank, KRB)이 보유하고 있는 췌장

암 환자 15명, 전립선암 환자 20명, 위전절제술 후 위암 환자 25명과 

갑상선전절제술 후 갑상선 암 환자 40명의 같은 날 채혈된 100명의 

혈장(100건)과 혈청(100건) 검체를 분양받았다(Table 1). 

분양받은 검체 중 검체량이 100 µL 미만으로 부족하거나 육안검

사 시 고지방 혼탁, 황달, 용혈이 확인된 검체는 연구에서 제외하였

다. 이 연구는 원자력병원 임상연구심의위원회의 승인(KIRAMS 

2018-12-007)을 받아 진행하였다.

2. 검사소요시간(Turnaround time, TAT) 비교

2019년 3월 한 달간 원자력병원 진단검사의학과에 의뢰된 혈청

과 혈장 iPTH 검사를 대상으로 검체 접수시각부터 검사결과 보고

까지 소요되는 시간을 검사소요시간으로 정하여 비교하였다. 혈

장의 평균 검사소요시간이 혈청보다 적고 두 검체의 검사소요시

간의 평균이 유의한 차이를 보이면 혈장 iPTH 검사가 검사소요시

간 단축에 유용하다고 평가하였다.

3. 분석능 검증

1) 정밀도(Precision)

Siemens ADVIA Centaur XP system (Siemens Healthineers)의 

iPTH 검사의 전용 정도관리물질인 ADVIA Centaur PTH Quality 

Control (Siemens Healthineers)을 사용하여 정밀도를 검증하였다. 

본 정도관리 물질은 총 3가지 농도(low, medium, high)의 물질을 

제공하고 있다. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) 

EP15-A3 지침에 따라 3가지 농도의 정도관리물질을 1일 5회, 5일

간 측정하여 반복(within-run) 정밀도와 검사실 내(within-labora-

tory) 정밀도를 검증하였다[15].

2) 직선성(Linearity)

제조사에서 제시한 측정가능범위는 4.6-2,000 pg/mL이다. iPTH

가 저농도(5.1 pg/mL)와 고농도(1,670.0 pg/mL)인 보정물질(cali-

brator)을 혼합하여(0:4, 1:3, 2:2, 3:1, 4:0) 제조한 5가지 농도의 물질

을 2회 반복 측정하였다. 다항회귀분석을 실시하여 최적합 다항식 

모델을 구하였고, 모델의 차수가 2차 이상일 경우 1차식과 최적합 

모델과의 예측값 차이가 5%의 허용범위 이내이면 직선성을 만족

하는 것으로 판정하였다[16].

3) 참고범위 검증(Reference range validation)

일상검사 후 발생한 잔여검체 중 건강한 성인의 혈장 검체를 참

고범위 검증에 사용하였다. 20세에서 70세 사이의 성인의 검체 중 

전혈구계산치, 칼슘, 크레아티닌, 유리티록신, 갑상선자극호르몬 

검사결과가 모두 참고범위 이내인 검체 20개를 선별하여, iPTH 농

도를 측정하여 제조사에서 제공하는 참고범위를 검증하였다[17]. 

제조사에서 제공하는 혈청과 혈장 iPTH 농도의 참고범위는 각각 

18.5-88.0 pg/mL, 18.4-80.1 pg/mL이었다.

4. 혈장과 혈청의 iPTH 농도 비교

대상 환자의 혈청과 혈장 검체로 대응표본 Wilcoxon 검정을 이

용하여 iPTH 결과에 유의한 차이를 보이는지 확인하고, 상관분석

하여 상관계수(r) 및 유의확률(P)을 확인하였다. 

Table 1. General and clinical information of patients participating in 
this study

Characteristics Patients (N=100)

Age (yr) 60 (21-83)*

Sex (%)

   Male 54

   Female 46

Clinical diagnosis (%)

   Pancreatic cancer 15

   Prostate cancer 20

   Gastric cancer status post total gastrectomy 25

   Thyroid cancer status post total thyroidectomy 40

*Data are median (min-max).
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5. 통계 분석

정량적인 결과의 비교에는 대응표본 Wilcoxon 검정과 독립표본 T

검정과 독립표본 Mann-Whitney U 검정을 이용하였으며, 통계분석

을 위해 Microsoft Of�ce 365 Excel (Microsoft Corp., Redmond, WA, 

USA), SPSS v21.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA)과 Origin pro 2018 

(OriginLab Corp., Northampton, MA, USA) 프로그램을 이용하였다. 

결  과

1. 검사소요시간(Turnaround time) 비교

혈장과 혈청 검사소요시간은 각각 45.5±15.4분과 89.7±22.8분

으로 혈장에서 유의하게 짧은 검사소요시간을 나타냈다(P<0.001) 

(Table 2). 

2. 분석능 검증

1) 정밀도(Precision)

3가지 농도(low, medium, high)에서 구한 반복정밀도는 각각 

1.8%, 1.5%, 1.3%로 시약 제조사에서 제공하는 기준인 6%를 만족

하였고, 검사실 내 정밀도는 각각 2.6%, 2.4%, 2.1%로 시약 제조사

의 기준인 8%를 만족하였다(Table 3). 

2) 직선성(Linearity)

다항회귀분석에서 최적합 다항식 모델이 1차 다항식으로 분석

되었고 5.1 pg/mL부터 1,670.0 pg/mL까지의 범위에서 직선성을 만Table 2. Comparison of TAT values between plasma and serum iPTH 
measurements from independent samples

TAT values Parameter from t-test

Mean±SD (min) P-value

Plasma iPTH 45.5±15.4 <0.001

Serum iPTH 89.7±22.8

Abbreviations: iPTH, intact parathyroid hormone; SD, standard deviation; TAT, turn-
around time.

Table 3. Precision of the Siemens ADVIA Centaur XP immunoassay 
system for iPTH quantitation

Mean±SD  
(pg/mL)

Within-run preci-
sion (%CV)

Within-laboratory 
precision (%CV)

Low 31.7±0.8 1.8 2.6

Medium 175.9±4.0 1.5 2.4

High 661.8±13.3 1.3 2.1

Abbreviations: CV, coefficient of variation; iPTH, intact parathyroid hormone; SD, 
standard deviation. 

Fig. 1. Linearity of the Siemens ADVIA Centaur XP immunoassay sys-
tem for iPTH quantification. Good linearity is observed in the range 
from 5.1 to 1,670.0 pg/mL (R2 =0.999). 
Abbreviation: iPTH, intact parathyroid hormone.
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Fig. 2. Box plot of plasma and serum iPTH measurements. Plasma sam-
ples show significantly higher iPTH levels compared with serum sam-
ples (median value of 41.1 vs 35.1 pg/mL, P<0.001). 
Abbreviation: iPTH, intact parathyroid hormone.
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Fig. 3. Scatter plot of plasma and serum iPTH measurements. Plasma 
and serum iPTH levels show a strong positive correlation (r=0.925). 
Abbreviation: iPTH, intact parathyroid hormone.
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족하였다(R2 =0.999) (Fig. 1). 

3) 참고범위 검증(Reference range validation)

건강한 성인의 혈장 검체 20개를 사용해 iPTH를 측정한 결과 모

두 시약 제조사의 참고범위(18.4-80.1 pg/mL) 안에 들어 제조사가 

권장하는 참고범위가 검증되었다.

3. 혈장과 혈청의 iPTH 농도 비교

혈청과 혈장 iPTH 농도의 중앙값은 각각 35.1 pg/mL, 41.1 pg/mL

이고, 혈장에서의 측정값이 유의하게 높았으며(P<0.001) (Fig. 2), 

상관분석에서 상관계수가 0.925로 강한 양의 상관관계를 보였다

(Fig. 3). 

고  찰

이 연구에서는 혈장 iPTH 검사의 유용성을 평가하였다. 혈장과 

혈청 iPTH의 검사소요시간 비교에서는 혈장이 혈청에 비해 유의

하게 짧은 검사소요시간을 보였다. 혈장과 혈청의 검사소요시간의 

평균이 각각 45.5분과 89.7분으로 42.2분의 차이를 보였다. 이는 혈

액응고에 소요되는 시간인 30분 보다도 더욱 큰 차이인데 혈액응

고 과정이 없어 검사자가 혈액응고가 끝난 검체를 확인하고 다음 

단계로 진행하는 과정이 생략되어 이와 같은 차이가 발생한 것으

로 보인다.

반복정밀도와 검사실 내 정밀도는 제조사의 기준을 만족하였

고, 직선성 평가에서 우수한 직선성을 보였으며, 참고범위 검증에

서도 CLSI EP28-A3의 참고치 검증 기준을 만족하여 혈장 iPTH 검

사의 분석능이 검증되었다.

혈청 iPTH와 혈장 iPTH의 농도값은 높은 상관관계를 보였고, 

혈장 농도가 높았고, 유의한 차이를 보였다. 그러므로 혈청과 혈장

검체에 제시된 각각의 참고범위를 검증하여 사용하는 것이 권장된

다. 검체 별로 국가방사선혈액자원은행에서 냉동보관(-80°C) 시 보

관 기간(최대 1,266일, 최소 502일, 중앙값 693.5일)의 차이가 있었

고, 냉동보관(-80°C) 시에는 혈청이 혈장보다 안정적이라는 연구 

결과[18]가 있어 보관 기간의 차이가 측정값에 영향을 미쳤을 가능

성도 있다.

혈청 iPTH의 경우 검사 전 응고과정이 필요하여 수술 중 부갑상

선호르몬 측정과 같이 부갑상선호르몬 농도 측정이 빠르게 필요

한 경우 원심분리 후 바로 검사가 가능한 혈장 iPTH 검사를 활용

할 수 있다. 

본 연구에서 사용한 각 검체의 냉동보관 기간이 상이하여 보관 

중 iPTH 농도가 바뀔 수 있어 제한점이 될 수 있다. 또한 대부분의 

환자의 검사결과가 참고범위 안에 포함되어 있어 참고범위를 벗어

나는 고농도와 저농도에서의 혈장과 혈청 검사결과 비교가 충분히 

이루어지지 못한 점도 본 연구의 제한점이다. 차후 고농도와 저농

도에서의 검체 간 비교가 필요할 것으로 보인다. 또 다른 제한점은 

수술 중 혈장 검체로 iPTH 검사를 하고 혈청 검체로 iPTH 농도를 

경과관찰할 때 혈장과 혈청 iPTH 검사를 혼용하게 되는 경우이다. 

혈장과 혈청 iPTH는 참고범위가 다르며, 본 연구에서도 같은 환자

에서 채혈한 혈장과 혈청의 iPTH 농도가 유의한 차이를 보였다. 따

라서 iPTH 농도의 증감을 임상에서 오인하거나 경과관찰 중 검사

결과 확인을 할 때 검체의 종류가 다르므로 연속적인 결과로 조회

되지 않아 불편할 수 있다. 그러므로 iPTH 측정 목적과 검체 구분

에 따른 결과보고 방식 등에 대한 검사실 내 체계 설립이 필요하다.

결론적으로 혈장 iPTH 농도는 혈청 iPTH 농도보다 높게 측정되

었고, 각각의 평균 농도값은 강한 양의 상관관계를 보였다. 또한, 혈

장 검체는 혈청 검체와 비교했을 때 혈액응고에 소요되는 시간인 

30분 보다 더 검사소요시간을 단축시킬 수 있으므로, 수술 중 iPTH 

농도 측정과 같이 신속한 검사결과 확인이 필요한 경우 유용하게 

사용할 수 있다.

 

요  약

배경: 수술 중 무손상부갑상선호르몬(intact parathyroid hormone, 

iPTH) 농도 측정은 부갑상선절제술에서 항진된 부갑상선이 완전

히 절제되었는지 확인하거나 갑상선절제술 시 부갑상선 손상을 확

인하는 데 도움이 된다. 수술 중 신속하게 결과를 얻기 위해 일반

적으로 사용하는 혈청 검체 대신 혈장 검체를 사용함으로써 혈액

응고 과정을 생략하여 검사소요시간(turnaround time, TAT)을 단

축시킬 수 있다. 따라서, 본 연구에서는 혈장 iPTH와 혈청 iPTH의 

검사결과를 비교하여 혈장 iPTH의 유용성을 평가하고, 혈장 iPTH 

검사의 분석능을 검증하였다.

방법: 2019년 3월 원자력병원 진단검사의학과에 의뢰된 혈장과 혈

청 iPTH 검사의 검사소요시간을 비교하였다. 혈장 iPTH 검사의 

분석능 평가를 위해 ADVIA Centaur iPTH assay (Siemens Health-

ineers, Germany)로 반복정밀도, 검사실 내 정밀도, 직선성 검증을 

실시하였다. 또한 20명의 건강한 성인으로 참고범위를 검증하였다. 

검체 간 비교를 위해 환자 100명의 같은 날 채혈된 혈장과 혈청 검

체로 iPTH 농도를 비교하였다.

결과: 혈장 iPTH 분석에서 혈청보다 짧은 검사소요시간을 나타내

어(P<0.001) 검사시간 단축에 유용함을 알 수 있었다. 혈장 iPTH

의 분석능 평가에서 반복정밀도와 검사실 내 정밀도는 제조사의 

기준을 만족하였다. 혈장 iPTH 농도는 5.1 pg/mL부터 1,670.0 pg/

mL까지의 범위에서 직선성을 보였다(R2 =0.999). 20명의 건강한 성

인의 검사결과는 모두 시약 제조사의 참고범위 안에 들어 참고범
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위가 검증되었다. 검체 간 iPTH 농도 비교에서는 혈장이 혈청에 비

해 높았다(P<0.001). 또한 혈장과 혈청 iPTH 농도는 강한 양의 상

관관계를 보였다. 

결론: 결론적으로 혈장 iPTH 농도는 혈청보다 높고 강한 양의 상

관관계를 갖는다. 또한, 혈청 검체와 비교했을 때 검사소요시간을 

단축시킬 수 있으므로 신속한 검사결과 확인이 필요한 경우 유용

하게 사용할 수 있다.
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